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Bu dokümanın her hakkı AST Çevre Laboratuvarı’na ait olup, saklıdır. Bu doküman değişikliğe tabidir. Elektronik nüshadır. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır. 

1.AMAÇ  
Laboratuvarımızda yapılan analizler ve ölçümlerin önceden belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğunu belirtirken 
ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağı kurallarını belirlemek amaçlanmıştır. Laboratuvar ve sahada yapılan 
deney ve analiz sonuçlarında uygulanacak karar kuralını, uygunluk değerlendirmesini ve beyan edilmesine ilişkin 
şartları içermektedir. 
 
TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardı 7.8.6 maddesinde tanımlanan uygunluk beyanının raporlanması ve 
uygulanan karar kuralının laboratuvarımıza ait sonuç raporlanması aşamasında karar kuralının ve uygunluk 
beyanının nasıl uygulanacağını açıklar. 
 
2.SORUMLULAR 
Laboratuvar Koordinatörü/Operasyon Müdürü: Karar kuralının belirsizlik etkisi için analiz sonuçlarına ait 
belirsizlik değerlerini hesaplamaktan ve AST.PR.20 EK-1 Ölçüm Belirsizliği Hesap Listesi’ne çalışmaları girmekten 
ve takip etmekten, Karar kuralının uygulanması aşamasında raporlama sonrası kontrol edilmesinden sorumludur. 
Laboratuvar Şefi/ Numune Alma Ve Saha Ölçüm Sorumlusu: Üstleri yokluğunda, onlara ait bu talimatın 
içerdiği görevleri yapmaktan sorumludur.  
Raporlama Sorumlusu/Raporlama Personeli: Talimata göre uygulanması gerektiğinde, ilgili sonuçlara ait 
belirsizlik değerlerini AST.PR.20 EK-1 Ölçüm Belirsizliği Hesap Listesi aracılığı ile kullanarak uygunluk beyanını 
raporlamaktan sorumludur. 
 
3.İLGİLİ BELGELER VE EKLER 
• Kayıtların Kontrolü Prosedürü (AST.PR.11) 
• Talep Teklif Ve Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi 
Prosedürü (AST.PR.23) 
• Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi Prosedürü 
(AST.PR.24)   
• Ölçüm Belirsizliği Tayini Prosedürü (AST.PR.20) 
 

• Ölçüm Belirsizliği Hesap Listesi (AST.PR.20 EK-1) 
• Teklif Formu (AST.F.43) 
• Analiz Raporu (AST.F.44) 
• Emisyon Ölçüm Raporu (AST.F.44-1) 
• İmisyon Raporu (AST.F.44-2) 

 
4.TANIMLAR VE SİMGELER 
 
Karar Kuralı: Belirlenmiş bir spesifikasyona uygunluğu belirtirken, ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını 
açıklayan kuraldır.   Mevzuat, standart, şartname gibi deney sonuçlarının uygunluğunun değerlendirildiği 
dokümanlardır. 
Spesifikasyon: Mevzuat, standart, şartname gibi deney sonuçlarının uygunluğunun değerlendirildiği 
dokümanlardır. 
Basit Karar Kuralı: Kabul değerinin tolerans limitiyle aynı olduğu karar kuralıdır. Sıfıra eşit uzunlukta olan bir 
koruma bandı, g = 0, kabulün bir ölçüm sonucu tolerans limitinin altında olduğunda gerçekleştiği anlamına 
gelir. Bu, basit kabul olarak adlandırılmaktadır. 
Tolerans Limiti (TL): Bir özelliğin izin verilen değerlerinin üst veya alt sınırıdır. 
Kabul Limiti (AL): Kabul edilebilir ölçülen nicelik değerlerinin belirtilen üst veya alt sınırıdır. 
Koruma bandı (g): Önceden belirlenen güvenilirlik düzeyinde hesaplanmış belirsizlik değeridir. Uzunluğun g = 
|TL − AL| olduğu, bir tolerans limiti ile eşdeğer bir kabul limiti arasındaki 
aralıktır. Mevzuat, standart, şartname gibi deney sonuçlarının uygunluğunun. değerlendirildiği dokümanlardır. 
Red Alanı: Ölçüm/analiz sonucunun, karar kuralına göre belirlenmiş referans değerin dışında kaldığı alandır. 
Uygunluk Beyanı: Analiz sonuçlarının geçti/kaldı, uygun/uygun değil vb değerlendirme durumu 
S.K.H.K.K.Y: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 
 
5. UYGULAMA 
Laboratuvarımızda uygunluk beyanı karar kuralı bildirimi için aşağıda belirtilen durumlar dikkate alınır; 
a. Yasal mevzuatça belirlenmiş bir gereklilik, 
b. Teknik düzenleme (standartça) belirlenmiş bir gereklilik ya da 
c. Müşterinin isteği doğrultusunda belirttiği bir gereklik varsa bu talimat uygulanmaktadır. 
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AST Çevre Laboratuvarı bağlı olduğu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ na bağlı olarak yapılan 
analizlerin sonucu raporlanırken ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirme yapılmaktadır. Yapılan analiz 
sonuçları ilgili oldukları yönetmelik sınır değerlerine göre raporlanmaktadır. 
 
Laboratuvarda yapılan her bir analiz için belirsizlik değerleri hesaplanmış olup raporlama sırasında elde edilen 
ölçüm sonucu yönetmelik sınır değerleri ile karşılaştırılırken belirsizlik değerleri dikkate alınmaktadır.  
 
Belirsizliğin uygunluk bildirimini etkilediği çeşitli olası durumlar vardır ve bunlar aşağıda açıklanmıştır. 
 
Laboratuvarda yapılan her bir analiz için belirsizlik değerleri hesaplanmış olup raporlama sırasında elde edilen 
ölçüm sonucu yönetmelik sınır değerleri ile karşılaştırılırken belirsizlik değerleri dikkate alınmaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Durum 1  Durum 2                         Durum 3       Durum 4 
 
Şekil  1: Analiz sonucu ve ölçüm belirsizliğinin uygunluk limitlerine göre durumu; 

Durum 1: Analiz sonucu belirsizlik aralığının yarısı kadar aşağı doğru uzatıldığında bile limit değerin üstündedir. 
Bu durumda sonucun spesifikasyona uygun olmadığı olduğu beyan edilir.  

Durum2,3; 
Ölçüm sonucu ±%95'lik kapsama olasılığı ile genişletilmiş belirsizlik spesifikasyon sınırı ile çakışıyorsa (Şekil 1’deki 
Durum 2 ve 3), " Belirsizlik aralığı limit değeriyle kesişmektedir. Bu durumda, ölçüm sonucunun yanında belirsizlik 
beyan edilir. 

Bu durumların haricinde Analiz sonucu sınırın tam üzerinde olma durumu oluşabilir; bu durumda, herhangi bir 
önemli güvenilirlik seviyesinde uygunluk veya uymazlık belirtmek mümkün değildir. Bununla birlikte, güvenilirlik 
seviyesine bakmaksızın bir karar vermek zorunlu ise: 

Eğer gerek, ölçülen değer ≥ alt sınır ise, bir uygunluk belirtmek mümkün olabilir.  
Eğer gerek, ölçülen değer > üst sınır ise, bir uymazlık belirtmek mümkün olabilir. 
 
Durum 4;  
Spesifikasyon sınırı, ölçüm sonucu + %95'lik kapsama olasılığı ile genişletilmiş belirsizlik tarafından ihlal 
edilmemiştir, yani belirsizlik aralığının da hesaba katıldığı ölçüm sonuçları, belirgin bir şekilde limit değerin 
altındadır.  Analiz sonucu belirsizlik aralığının yarısı kadar aşağı yukarı uzatıldığında bile limit değerin altındadır. Bu 
durumda sonucun spesifikasyona uygun olduğu beyan edilir. 
 
(Şekil 1’deki Durum 4). Ölçüm belirsizliği hesaba katıldığında, ölçüm sonucu spesifikasyon sınırı içindedir (veya 
altındadır).” Belirsizlik beyan edilmesi gerekmez. 

Şekil-1 de belirtilen, 1,4 numaralı durumlarda uygunluğun veya uymazlığın değerlendirilmesi kolaylıkla yapılabilir. 
Belirlenmiş bir güven düzeyindeki belirsizlikle genişletilmiş deney sonucunun, şartnamede, deney standardında 
veya mevzuatta tanımlanmış bir sınır veya sınırlar dışına ya da içine düşmemesi gerektiğinin açıkça belirtildiği 
durumdur.  
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Ancak 2, 3 numaralı durumlarda, uygunluk veya uymazlık değerlendirilmesi çok net değildir. Çünkü üzerinde 
anlaşmaya varılan metotla belirsizlik aralığı alt/üst limit değeriyle kesişmektedir. Uygunluk bildiriminin nasıl 
yapılacağı, yasal otoriteler veya düzenleyici kuruluşlar ve zorunlu mevzuatlarda tanımlanmamış ise müşterinin 
talepleri doğrultusunda uygunluk veya uygunsuzluk durumlarının belirlenmesi için karar kuralı oluşturulmuştur. 
(Eurachem/CITAC rehberi)  
 
Bu durumların değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. 
Karar Kuralı Seçenekleri  

 
 
Basit Kabul Karar Kuralı (Paylaşılan Risk Karar Kuralı)  
Eğer mevzuat veya deney standardı, laboratuvar raporunda uygunluk bildirimini zorunlu kılar ancak ilgili standart 
veya mevzuatta uygunluğun değerlendirilmesinde, güven düzeyinin ve ölçme belirsizliğinin etkilerine ilişkin 
herhangi bir bilgi yok ise laboratuvar güven düzeyi ve ölçüm belirsizliğini göz önünde bulundurmaksınız elde 
edilen deney sonucunu yalnızca belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığını uygun veya uygun değildir şeklinde 
değerlendirmesini yapabilir. (ISO 98-4:2012 Madde 8.2 Decision rule on Simple acceptance)  
 
Bu kural genellikle paylaşılan risk olarak adlandırılır, çünkü son kullanıcı bazı riskler alır; Şöyle ki, üzerinde 
anlaşmaya varılan bir ölçüm yöntemiyle test edildikten sonra numune yasal mevzuata veya spesifikasyona uygun 
olmayabilir. Bu durumda, üzerinde anlaşmaya varılan ölçüm yönteminin belirsizliğinin kabul edilebilir olduğu 
yönünde üstü kapalı bir varsayım bulunmaktadır. İlgili mevzuat karar kuralını açıkça tanımlandı ise tanımlanan 
kuralın kullanılması zorunludur.  
 
Basit Karar Kuralı Uygulama;  
Laboratuvarımız tarafından belirsizliğin hesaba katılıp katılmayacağı dahil edilmesi halinde limiti etkilemeyeceği 
durumlarda Basit Karar Kuralı’ na göre uygunluk beyanı verilir ve verirken ölçüm belirsizliği hesaba katılmaz. Bu 
durumlarda Şekil 1, 4 da belirtilen durumlar için kullanılır. 
 
Örneklendirme aşağıdaki gibidir; 
 
 Mevzuat yönetmelik sınır değeri, 2 değer şeklinde ifade ediliyorsa; Raporda yönetmelik sınır değerleri 2 değer 
aralığını kapsıyorsa alt limitin altı ve üst limitin üstü “uygun değil”; alt ve üst limitlerin arasında ise “uygun” olarak 
değerlendirilir. 
 
 
Yapılan Analiz 

 
Analiz Metodu Analiz Sonucu Ölçüm Belirsizliği SKKY 10.3 KOMPOZIT 

NUMUNE 24 SAATLIK 
pH SM 4500 H+B 5 ±0,13 6-9 

pH analizine ait sonuca basit kabul (paylaşılan risk) karar kuralı uygulanmıştır. Ölçüm belirsizliği hesaba katılmaz. 
Resmi Gazete Tarihi, Aralık 2004 olan, 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği - Tablo 10.3’ e göre analiz 
sonucu ‘Uygun Değildir’. 
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Yapılan Analiz 
 

Analiz Metodu Analiz Sonucu Ölçüm Belirsizliği SKKY 10.3 KOMPOZIT 
NUMUNE 24 SAATLIK 

pH SM 4500 H+B 9,5 ±0,26 6-9 

pH analizine ait sonuca basit kabul (paylaşılan risk) karar kuralı uygulanmıştır. Ölçüm belirsizliği hesaba katılmaz. 
Resmi Gazete Tarihi, Aralık 2004 olan, 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği - Tablo 10.3’ e göre analiz 
sonucu ‘Uygun Değildir’. 
 
Yapılan Analiz 

 
Analiz Metodu Analiz Sonucu Ölçüm Belirsizliği SKKY 10.3 KOMPOZIT 

NUMUNE 24 SAATLIK 
pH SM 4500 H+B 7 ±0,19 6-9 

pH analizine ait sonuca basit kabul (paylaşılan risk) karar kuralı uygulanmıştır. Ölçüm belirsizliği hesaba katılmaz. 
Resmi Gazete Tarihi, Aralık 2004 olan, 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği - Tablo 10.3’ e göre analiz 
sonucu ‘Uygundur’. 
 
 Mevzuat yönetmelik sınır değeri, tek değer şeklinde ifade ediliyorsa; 
Yönetmelik limit değeri tek bir değerse; limitin altı “uygun”, limitin üstü “uygun değil” şeklinde değerlendirilir. 
 
Yapılan Analiz 

 
Analiz Metodu Analiz Sonucu Ölçüm Belirsizliği SKKY  21.1  KOMPOZIT 

NUMUNE 2 SAATLIK 
AKM SM 2540 D 60 mg/L ±5,89 70 

AKM analizine ait sonuca basit kabul (paylaşılan risk) karar kuralı uygulanmıştır. Ölçüm belirsizliği hesaba 
katılmaz. Resmi Gazete Tarihi, Aralık 2004 olan, 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği - Tablo 21.1’ e göre 
analiz sonucu ‘Uygundur’. 
 
Yapılan Analiz 

 
Analiz Metodu Analiz Sonucu Ölçüm Belirsizliği SKKY  21.1  KOMPOZIT 

NUMUNE 2 SAATLIK 
AKM SM 2540 D 80 mg/L ±6,73 70 

AKM analizine ait sonuca basit kabul (paylaşılan risk) karar kuralı uygulanmıştır. Ölçüm belirsizliği hesaba 
katılmaz. Resmi Gazete Tarihi, Aralık 2004 olan, 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği - Tablo 21.1’ e göre 
analiz sonucu ‘Uygun Değildir’. 
 
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Ek-1.b.1 Diyagram 1 Toz Emisyon Sınır Değeri:169 
mg/Nm3 olan baca ölçümü toz sonucu 105 mg/Nm3 çıkmıştır. 
Ölçüm Belirsizliği (k=2, %95)= 0,0885 
Belirsizlik Aralığı= ±(105*0,0885)=9,293 
95,707 mg/Nm3 – 114,293 mg/Nm3 
 
“Toz analizinde Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Ek-1.b.1 Diyagram 1’ e göre, sonuç belirsizlik 
aralığının yarısı kadar aşağıya doğru uzatıldığında bile alt sınırın üstündedir. Bu sebeple ürün spesifikasyona 
uygundur.” 
 
Yanlış Kabul ve Yanlış Ret Karar Kuralı 
 
Şekil-1’de yer alan 2, 3 numaralı durumlarda uygunluk bildiriminin nasıl yapılacağını belirlemek için kullanılan 
yöntemlerdir. Bunun için, Eurochem/CITAC Uygunluk Değerlendirmede Ölçüm Belirsizliğinin Kullanılması 
dokümanından faydalanılmıştır. 
Uygunluk veya uymazlık beyan edilebilmesi için, yanlış karar verme riskini göz önünde bulunduran bir karar 
kuralına ihtiyaç duyulmaktadır.  
 
 
Yanlış Ret: Koşul-1 Elde edilen analitik sonuç limit değerin üstünde olmasına rağmen ölçüm belirsizliği 
çıkarılırsa limit değer sağlanmış olur. Koşul 1 in gerçekleştiği durumda analiz sonucundan belirsizlik değeri 
çıkarıldığında sınır değer sağlandığı için raporda analiz sonucunun sınır değeri sağladığı yazılması durumuna yanlış 
ret (false reject) denir. Yanlış ret müşteri lehine bir durum olup ölçüm belirsizliğinin müşteriye olumlu 
yansıtılmasıdır. 
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Uygunluk değerlendirmenin şartname, standart vd dokümanlarda nasıl karar verileceği tanımlanmamışsa ve 
müşterinin uygunluk beyan tabi varsa, laboratuvarımız müşteri lehine yanlış ret kuralını uygulamakta olup bu 
durum müşteriye hazır sunulan teklif formunda yazılmaktadır.  
 
Yanlış Kabul: Koşul-2 Elde edilen analitik sonuç limit değerin altında olmasına rağmen ölçüm belirsizliği ilave 
edilince limit değer geçilmiş olur.  
Koşul 2 in gerçekleştiği durumda analiz sonucuna belirsizlik değeri ilave edilince sınır değer aşıldığı için raporda 
analiz sonucunun sınır değeri sağlamadığı yazılması durumuna yanlış kabul (false accept) denir. Yanlış kabul 
tüketici lehine bir durum olup ölçüm belirsizliğinin müşteriye olumsuz yansıtılmasıdır. 
Karar vermek için gerekli olan bilgiler:  
• Spesifikasyon Limiti ( Maksimum veya Minimum olarak )  
• Ölçüm Sonucu  
• Belirsizlik-Genişletilmiş Belirsizlik ( %95 k=2 )  
• Karar kuralı (Yanlış ret-Yanlış Kabul)  
 
Koruma batlarının belirlenmesi (Yanlış Ret-Yanlış Kabul Bölgelerinin Belirlenmesi) 
Tüm belirsizlik hesaplamaları %95 güven aralığında yapılmış olup, uygunluk beyanı bu güven aralığında verilir. 
Karar kuralı ölçüm belirsizliği; laboratuvarın ilgili parametre için belirlediği güven aralığında (k=2,%95) 
değerlendirilerek raporlama yapılmaktadır. 
 
Spesifikasyonda belirtilen limit değere uygun konsantrasyondaki ölçüm belirsizliği değeri ile güven bantları 
hesaplanır. (%95, tek kuyruklu T değeri k: 1,65) Numunenin müşteri tarafından alındığı durumlarda, numune 
almadan kaynaklanan ölçüm belirsizliğinin dahil edilmediği veriler kullanılmaktadır. Koruma bandlarına ölçüm 
belirsizliği eklenerek ve/veya çıkartılarak kabul ve ret bölgeleri oluşturulmuştur. 
 
Koruma bantları  

 
 
  
 
 
Üst limite dayalı kabul-ret bölgesi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alt limite dayalı kabul-ret bölgesi 
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Alt ve üst limite 
dayalı kabul-ret 
bölgesi 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratuvarımızda uygulama; aşağıdaki örnekte olduğu gibidir; 
 
Yanlış Ret Kuralı Örnek; 
Sanayi Kaynaklı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 21.1’e göre analiz edilen numunede AKM (Askıda Katı 
Madde) değerlendirmesi şu şekildedir. 
 
Yönetmelik Sınır Değer: 70 mg/L 
Analiz Sonucu: 69 mg/L 
Ölçüm Belirsizliği: ±%8,42 (k=2, %95) 
 
Hesaplama:  
Genişletilmiş belirsizlik: U=(69*8,42)/100=±5,81 mg/L 
 
Standart Belirsizlik: u= 5,81/2=±2,91 mg/L 
 
Koruma Bandı: u*1,65(%95, tek kuyruklu T değeri k: 1,65)=2,913*1,65=4,79 
Bu durumda yanlış ret kuralına göre üst limit: 69+4,79=73,79 mg/L dir.  
  
Bu değer ve altındaki tüm değerler yanlış ret karar kuralına göre KABUL bölgesine girmektedir. 
Bu değer ve üstündeki tüm değerler yanlış ret karar kuralına göre RET bölgesine girmektedir. 
Sonuç olarak; 69 mg/L lik AKM sonucu SKKY Tablo 21.1 için uygundur. 
 
Yanlış ret kuralı üst limit değeri ile ilgili uygunluk beyanı raporlanacağı zaman, analiz sonucundan genişletilmiş 
belirsizlik değeri çıkarılarak sonuç verilir.  
 
Raporlanacak sonuç= Analiz Sonucu-Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği 
                             =69-5,81=63,18 mg/L 
 
Yapılan Analiz 

 
Analiz Metodu Analiz Sonucu Ölçüm Belirsizliği SKKY  21.1  KOMPOZIT 

NUMUNE 2 SAATLIK 
AKM SM 2540 D 63,18 mg/L ±%8,42 70 

 
AKM analizine ait sonuca %95 güven aralığında ölçüm belirsizliği çıkarılarak yanlış ret karar kuralı uygulanmıştır. 
Resmi Gazete Tarihi, Aralık 2004 olan, 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği - Tablo 21.1’ e göre analiz 
sonucu ‘Uygundur’. 
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Yanlış Kabul Kuralı Örnek; 
Laboratuvarımızda talep edilmesi halinde uygulanabilmesi için örneklendirilmiştir. 
Sanayi Kaynaklı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 21.1’e göre analiz edilen numunede AKM (Askıda Katı 
Madde) değerlendirmesi şu şekildedir. 
 
Yönetmelik Sınır Değer: 70 mg/L 
Analiz Sonucu: 75 mg/L 
Ölçüm Belirsizliği: ±%8,42 (k=2, %95) 
 
Hesaplama:  
Genişletilmiş belirsizlik: U=  (75*8,42)/100=±6,32 mg/L 
 
Standart Belirsizlik: u= 6,32/2=±3,16 mg/L 
 
Koruma Bandı: u*1,65(%95, tek kuyruklu T değeri k: 1,65)=3,16*1,65=5,21 
Bu durumda yanlış ret kuralına göre üst limit: 75-5,21=69,79 mg/L dir.  
 
Bu değer ve altındaki tüm değerler yanlış ret karar kuralına göre KABUL bölgesine girmektedir. 
Bu değer ve üstündeki tüm değerler yanlış ret karar kuralına göre RET bölgesine girmektedir. 
Sonuç olarak; 75 mg/L lik AKM sonucu SKKY Tablo 21.1 için uygun değildir. 
 
Yanlış ret kuralı üst limit değeri ile ilgili uygunluk beyanı raporlanacağı zaman, analiz sonucundan genişletilmiş 
belirsizlik değeri toplanarak sonuç verilir.  
 
Raporlanacak sonuç= Analiz Sonucu-Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği 
                             =75-6,32=81,32 mg/L 
 
Yapılan Analiz 

 
Analiz Metodu Analiz Sonucu Ölçüm Belirsizliği SKKY  21.1  KOMPOZIT 

NUMUNE 2 SAATLIK 
AKM SM 2540 D 81,32 mg/L ±%8,42 70 

 
AKM analizine ait sonuca %95 güven aralığında ölçüm belirsizliği toplanarak yanlış kabul karar kuralı 
uygulanmıştır. Resmi Gazete Tarihi, Aralık 2004 olan, 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği - Tablo 21.1’ e 
göre analiz sonucu ‘Uygun değildir’. 
 
Yukarıda verilen hesaplamalardaki tüm veriler örnek olup, gerçek çalışma sonuçlarını yansıtmamaktadır.  
 
 
 

70 mg/L 

2,913*1,65=4,79 mg/L 
69+4,79=73,79 mg/L 

Ölçüm Sonucu 
69 mg/L 



        
 

 
KARAR KURALI BİLGİLENDİRME TALİMATI 

 
Doküman No: AST.PR.20 EK-2 Yayın Tarihi: 25.04.2022 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Sayfa 
Melike OKMAN 

Kalite Sistem Sorumlusu 
 

Pelin GÜRLER 
Laboratuvar Koordinatörü 

 

Pelin GÜRLER 
Laboratuvar Koordinatörü 

 
8/8 

Bu dokümanın her hakkı AST Çevre Laboratuvarı’na ait olup, saklıdır. Bu doküman değişikliğe tabidir. Elektronik nüshadır. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır. 

Karar Kuralının Uygulanması  
TS EN ISO/IEC 17025’ e bağlı kalınarak yapılan analizler için yasal otorite gerekliliği bulunuyorsa; ilgili yönetmelik 
şartname sınırına göre, bir uygunluk bildirimini zorunlu kıldığında, deney sonucu ve uygunluk değerlendirme 
bildirimi (nitel sonuç-belirsizlik) deney raporunda belirtilir. 
Yönetmelik şartnamede gereklilik yok ancak ilgili yönetmelik sınırına istinaden müşteri talebi olması halinde, ilgili 
sınır değerler dikkate alınarak, belirsizliğin sınır değeri etkilemesi durumunda sonuçlar belirsizlik değeri ve 
uygunluk beyanı ile birlikte yapılır. Bu beyanda, uygunluk beyanının, hangi deney sonucuna uygulandığı, hangi 
gerekliliğe göre uygunluk değerlendirmenin yapıldığı ve uygulanan karar kuralı deney raporunda belirtilir. 
 
Seçilen karar kuralı, üzerinde uzlaşılan mevzuat veya standartta yer almıyorsa müşteriye talep teklif aşamasında 
bildirilerek konu üzerinde anlaşılır. 
 
Yasal mevzuat veya standartta uygunluk beyanı ve ölçüm belirsizliğinin raporda bildirilmesi zorunlu olmadıkça, 
müşteri talebi yoksa analiz sonuçlarına deney sonuçları belirsizlik ve güven seviyesi olmadan raporlanır. Uygunluk 
değerlendirme bildirimini yazmaya gerek yoktur ve belirtilmez. 
Talep, teklif, aşamasından teklifin imzalanması ve talebin olması halinde kullanılacak yöntem onaylanmış 
olmaktadır. Talep bulunmuyorsa karar kuralı uygulanmamaktadır.  
 
Bakanlık tarafından atanan Melbes işlerine ait numunelerde (S.K.H.K.K.Y hariç); müşteri, il çevre veya yetkili 
kurum/kuruluşlar tarafından özel bir talep gelmediği sürece raporlarda ölçüm belirsizliği bildirilmemekte ve karar 
kuralı uygulanmamaktadır.  
 
Laboratuvar faaliyetlerimizde yasal otorite gerekliliği sadece S.K.H.K.K.Y kapsamında hazırlanan raporlar için 
yönetmelik sınır değerlere göre, uygunluk beyanı, görüş yorum yapma gerekliliği bulunmaktadır. Diğer tüm alanlar 
için müşteri talebi dikkate alınarak faaliyetler yürütülmektedir. 
 
 Müşteri tarafından başka bir karar kuralı talep edildiğinde yazı ile bildirmesi ve laboratuvarımızın kabul etmesi 
durumunda iş bu talimatta belirtilen uygulamalardan mutabık kalınan kurallardan herhangi biri uygulanabilir.  
Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi Prosedürü (AST.PR.24)  ‘e bağlı kalınarak bu talimatta belirtildiği şekilde karar 
kuralı rapora yansıtılır. 
 
TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı gereklilikleri baz alındığında,  
Standart madde 7.1.3 de belirtildiği gereklilik için laboratuvarımızda talep teklif aşamasında kullanılan AST F.43 
Teklif formunda, uygulamakta olduğumuz karar kuralları müşteriye bildirilmekte ve talep olması halinde bildirim 
ardından raporlamaya yansıtılmaktadır. Formun imzalanması ile müşteri onayı alınmış olunur. 
 
Tüm müşterilerin erişimine açılmış olan bu talimata web sitesinden ulaşım bulunmaktadır. Müşteriye talebine 
istinaden mail yolu ile de iletimi söz konusudur.  
 
Laboratuvar faaliyetlerimizde yasal otorite gerekliliği sadece S.K.H.K.K.Y (Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği) kapsamında hazırlanan raporlar için yönetmelik sınır değerlere göre, uygunluk beyanı, görüş yorum 
yapma gerekliliği bulunmaktadır. Diğer tüm alanlar için müşteri talebi dikkate alınarak faaliyetler yürütülmektedir. 
Laboratuvar analizleri (Su, Atık Su, Atık, Sediment, Arıtma Çamuru, Toprak) için talep olması halinde ilgili tabloda 
belirsizlik değerine yer veirlmekte ve açıklama uygulanan karar kuralı tablo altında ifade edilmektedir. 

 
7. KAYITLAR 
 
8. KAYNAKLAR 
TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler  
ILAC-G8 Spesifikasyona Uygunluk Bildirimi İle İlgili Rehber 
EUROLAB “Cook Book” - Doc No. 8 - Ölçüm Belirsizliklerinin Kullanılarak Spesifikasyona Uygunluğun Tespiti-Olası 
Stratejiler 
Eurachem Uygunluk Değerlendirmede Ölçüm Belirsizliğinin Kullanılması 
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